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Pengendalian mutu laboratorium dilakukan untuk memantau ketepatan 
dan mengawasi kualitas hasil pemeriksaan dengan menggunakan bahan kontrol. 
Bahan kontrol dapat dibuat sendiri menggunakan sisa serum pasien yang 
dikumpulkan atau disebut pooled sera. Pemilihan parameter glukosa dan kolesterol 
dikarenakan pada tahun 2015, sebanyak 8,67 juta orang meninggal akibat penyakit 
jantung koroner dan diabetes juga menjadi faktor risiko penting terjadinya penyakit 
jantung koroner. Penelitian ini bertujuan menjelaskan hasil penelusuran literatur 
terkait kontrol kualitas pemeriksaan glukosa dan kolesterol menggunakan pooled 
sera pada beberapa variasi penyimpanan diperoleh nilai CV% yang memenuhi 
syarat. Metode yang digunakan, yaitu metode literature review pada beberapa 
database antara lain Google Schoolar dan Pubmed. Screening literatur dilakukan 
dengan metode PRISMA (Preferred Reporting Items For Systematic Reviews and 
Meta Analyses) pemilihan literatur berdasarkan kriteria inklusi penelitian. Terdapat 
10 jurnal yang digunakan sebagai sumber literatur dianalisis secara deskriptif 
kuantitatif. Hasil olah data pada beberapa jurnal menunjukkan bahwa nilai CV 
paling rendah glukosa adalah 0,02% dan kolesterol 0,05%, nilai CV paling tinggi 
glukosa adalah 16,78% dan kolesterol 3,9%, rata-rata nilai CV glukosa adalah 
4,29% dan kolesterol 2,07%. Terdapat beberapa hasil kontrol kualitas pemeriksaan 
glukosa menggunakan pooled sera yang memiliki nilai CV% tidak memenuhi 
syarat yaitu melebihi 5% sedangkan hasil kontrol kualitas pemeriksaan kolesterol 
menggunakan pooled sera pada beberapa variasi penyimpanan memiliki nilai CV% 
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diharapkan dapat memberikan 
informasi yang teliti dan akurat 
tentang aspek laboratoris terhadap 
speseimen yang pengujiannya 
dilakukan di laboratorium. 
Berdasarkan Permenkes RI No.411/ 
Menkes/ Per/ III/ 2010, laboratorium 
klinik merupakan laboratorium 
kesehatan yang melakukan 
pemeriksaan spesimen klinik guna 
mendapatkan informasi tentang 
kesehatan perorangan terutama untuk 
menunjang upaya diagnosis penyakit 
dan pemulihan kesehatan (Kahar, 
2005). 
Laboratorium klinik perlu 
diselenggarakan secara bermutu 
untuk mendukung upaya peningkatan 
kualitas kesehatan masyarakat. Untuk 
menjamin kualitas pemeriksaan 
laboratorium, maka perlu 
dilaksanakan pemantapan mutu 
laboratorium baik itu pemantapan 
mutu internal maupun eksternal. 
Salah satu pemantapan mutu 
laboratorium untuk mencegah dan 
mengawasi kejadian penyimpangan, 
serta menguji ketelitian ataupun 
ketepatan suatu hasil pemeriksaan 
dapat dilakukan menggunakan bahan 
kontrol atau serum kontrol 
(Permenkes RI, 2013; Siregar dkk., 
2018).  
Bahan kontrol yang biasa 
digunakan di laboratorium klinik 
adalah serum kontrol komersial. 
Namun dalam kondisi tertentu serum 
kontrol komersial pengadaannya 
terbatas atau relatif mahal sehingga 
menyebabkan adanya beberapa 
laboratorium kecil yang tidak 
menjalankan pemeriksaan bahan 
kontrol sebelum melakukan 
pemeriksaan (Permenkes RI, 2013). 
Oleh sebab itu, laboratorium 
memerlukan serum kontrol alternatif 
yang relatif murah dan mudah 
didapatkan. Serum kumpulan atau 
pooled sera merupakan serum yang 
dibuat sendiri oleh laboratorium 
kimia klinik dengan memanfaatkan 
kumpulan sisa serum pasien sehari-
hari dan dapat digunakan sebagai 
bahan kontrol setelah diketahui 
stabilitasnya (Mahardika dkk., 2016). 
Melalui beberapa literatur 
sering dilakukan pemeriksaan di 
bidang kimia klinik untuk menguji 
kestabilan pooled sera yang 
digunakan sebagai bahan kontrol, 
beberapa diantaranya adalah 
pemeriksaan glukosa dan kolesterol. 
Glukosa dan koleterol merupakan 
pemeriksaan yang sering dilakukan 
untuk deteksi awal penyakit diabetes 
dan jantung koroner. Berdasarkan 
data Sample Registration Survey 
tahun 2014 menunjukkan jantung 
koroner merupakan penyebab 
kematian terbesar kedua di Indonesia 
dengan presentase sebesar 12,9% 
setelah stroke (21,2%) dan kemudian 
diikuti diabetes (6,7%) (Kemenkes 
RI, 2016). 
Pemeriksaan glukosa dan 
kolesterol yang dilakukan di beberapa 
laboratorium menggunakan metode 
enzimatis, yang mana pengerjaan 
dipengaruhi beberapa faktor yang 
rentan mempengaruhi hasil. Salah 
satu faktor yang sangat berpengaruh 
adalah penyimpanan bahan kontrol. 
Menurut uraian yang sudah dijelaskan 
tersebut, maka penelitian mengenai 
gambaran hasil kontrol kualitas 
pemeriksaan glukosa dan kolesterol 
pada pooled sera berdasarkan variasi 
penyimpanan perlu dilakukan untuk  





pemeriksaan. Berdasarkan hasil 
penelitian tersebut diharapkan pooled 
sera dapat digunakan sebagai bahan 
kontrol alternatif dan pengujian 
stabilitas terhadap faktor 
penyimpanan bahan kontrol ini juga 
dapat diketahui. 
 
B. Metode Penelitian 
Penelitian ini dengan metode 
literature review. Sumber data yang 
dipakai pada penelitian ini adalah 
data sekunder. Data sekunder 
merupakan sumber data yang berasal 
dari beberapa jurnal. Sumber 
pencarian artikel yang digunakan 
sebagai rujukan utama adalah 
PubMed dan Google Scholar.  
Literatur yang terbitan tahun 
2011- 2021. Metode pencarian kata 
kunci dapat menggunakan “PICO” 
(Population in Question, 
Intervention of Interest, Comparator 
dan Outcome), sebagai berikut: Pada 
judul penelitian “Gambaran Hasil 
Kontrol Kualitas Pemeriksaan 
Glukosa dan Kolesterol pada Pooled 
Sera Berdasarkan Variasi 
Penyimpanan”. Penjabaran PICO 
berdasarkan judul penelitian tersebut 
antara lain; P = Pooled sera, I = Suhu 
dan waktu penyimpanan, C = Tidak 
ada intervensi dan O= Glukosa dan 
kolesterol. 
Pada penelitian ini akan 
dilakukan skrining jurnal 
berdasarkan kriteria inklusi 
penelitian antara lain literatur berupa 
artikel jurnal berbahasa indonesia 
ataupun berbahasa inggris, artikel 
jurnal yang digunakan juga fulltext. 
Literatur berupa artikel jurnal yang 
memiliki data data hasil pemeriksaan 
glukosa dan kolesterol menggunakan 
pooled sera yang diberi variasi 
penyimpanan terbitan 2011- 2021, 
kontrol pooled sera tidak dibedakan 
berdasarkan level normal dan 
abnormal, lokasi penelitian pada 
jurnal tidak dibatasi atau diatur.  
Analisa hasil yang dipakai 
pada penelitian ini yaitu metode 
analitik. Metode analitik yaitu proses 
analisis data dengan memberikan 
argumentasi melalui berpikir logis, 
selanjutnya diambil kesimpulan. 
Analisis yang dilakukan pada dengan 
menerapkan analisis deskriptif 
kuantitatif, yaitu menyajikan data 
topik penelitian berupa angka hasil 
hasil kontrol kualitas pemeriksaan 
glukosa dan kolesterol pada pooled 
sera dijelaskan secara deskriptif, 
karena hasil tersebut akan dijuruskan 
untuk mendeskripsikan data yang 
didapat dan untuk memberikan 
jawaban terhadap rumusan masalah 
yang disajikan dan ditarik 
kesimpulannya. 
 
C. Hasil dan Pembahasan 
Hasil penelitian dari literature 
review ini diperoleh melalui 
penelusuran literatur berupa jurnal 
elektronik diperoleh dari dua 
database yaitu PubMed, dan Google 
Scholar. Pencarian literatur dilakukan 
sesuai dengan kata kunci 
menggunakan metode PICO (setelah 
menemukan jurnal lalu melakukan 
screening judul yang sesuai dengan 
topil penelitian ini. Tahapan 
selanjutnya setelah menemukan 
artikel dilakukan pemilihan jurnal, 
screening abstrak, jurnal full text 
dengan memilah  apakah literatur 
yang  didapatkan sudah sesuai dengan 
kriteria inklusi. Setelah proses 













1 Uji Stabilitas Pooled 
Sera yang Disimpan 
Dalam Freezer untuk 
Pemantapan Mutu 













Koefisien variasi kontrol 
kualitas pemeriksaan glukosa  
dalam pooled sera normal 
dan abnormal yang disimpan 
selama 8 minggu pada suhu -
7 oC sampai -4oC sebesar 
9,4% dan 6,0%, pada suhu -
15oC sebesar 2,9% dan 2,3% 
sedangkan  koefisien variasi 
kadar kolesterol pada suhu -7 
oC sampai     -4oC sebesar 
1,5% dan 1,9% pada suhu -
15oC sebesar 1,5% dan 3,9%. 
















jernih dan tidak 
lipemik 
Kadar glukosa pool serum 
setelah penyimpanan dalam 
freezer selama 30 hari dengan 
rata-rata 79,68,  standar 
deviasi 4,279 dan CV sebesar 
5,4% 




Kadar Glukosa dan 













Koefisien variasi kontrol 
kualitas pemeriksaan glukosa 
pooled sera yang disimpan 
pada suhu 0oC sampai -10oC 
adalah 3,27% dan pada suhu 
2oC sampai 4oC adalah 
3,01%. 
4 Implementing Self 
Sustained Quality 
Control Prosedures 
in a Clinical 
Laboratory/ Roshan 








Koefisien variasi kontrol 
kualitas pemeriksaan glukosa 
dan kolesterol yang disimpan 
pada suhu  -8oC selama 31 








5 Evaluation of 












Koefisien variasi kontrol 
kualitas pemeriksaan 
glukosa dan kolesterol 
yang disimpan pada suhu  
-66oC selama 30 hari 
adalah 1,58% dan 3,11% 
6 Efficacy of Pooled 
Serum Internal 
Quality Control in 
Comparison with 
Commercial Internal 





















Koefisien variasi kontrol 
kualitas pemeriksaan 
glukosa dan kolesterol 
pada pooled sera yang 
disimpan pada suhu -20oC 
selama 30 hari yaitu 
5,12% dan 2,39% 








L, Sampath G, 
Saravanan R, , Rosy 
P, Thenmozhi P, 










Koefisien variasi kontrol 
kualitas pemeriksaan 
glukosa dan kolesterol 
pada pooled sera yang 
disimpan pada suhu            -
15oC sampai -20oC selama 
31 hari adalah 1,54% dan 
0,99% 
8 Penggunaan Bahan 
Rujukan Sekunder 













dan RSU Queen 
Latifa. 
Koefisien variasi kontrol 
kualitas pemeriksaan 
glukosa dan kolesterol 
pooled sera yang disimpan 
pada suhu           -70oC 
selama 90 hari adalah 









Glukosa Darah pada 
Pooled Sera yang 
Ditambahkan Etilen 
Glikol dengan 
Natrium Azida/ Suci 













Koefisien variasi kontrol 
kualitas pemeriksaan glukosa 
dalam pooled sera yang 
disimpan pada suhu frezeer 
selama 30 hari adalah 0,44% 
10 Does Prolonged 
Storage of Serum 
Samples alter the Lab 
Results?/ Devika 








Koefisien variasi kontrol 
kualitas pemeriksaan glukosa 
dan kolesterol pada pooled 
sera yang disimpan pada 
suhu dan kolesterol -20oC 
selama 3 bulan adalah 
16,78% dan 1,97% 
   
 Berikut ini hasil kontrol kualitas pemeriksaan glukosa menggunakan 
pooled sera berdasarkan variasi penyimpanan dari beberapa literatur yang 
digunakan, sebagai berikut
  















Normal Suhu -7 oC 
sampai -4oC 
selama 8 minggu 
95,22    
± 8,91 
8,9 9,4 
   Suhu -15oC 




  Abnormal Suhu -7 oC 
sampai -4oC 




   Suhu -15oC 






Normal Suhu frezeer 
selama 30 hari 
79,68 4,279 5,4 
3 Mahardika 
dkk., (2012) 
Normal Suhu 0oC 
sampai -10oC 
selama 8 minggu 
81,39 2,67 3,28 
   Suhu 2oC 
sampai 4oC 
selama 8 minggu 







4 Khatri dkk., 
(2013) 
Normal Suhu -8oC 
selama 31 hari 
102 2,07 0,02 
5 An dkk., 
(2014) 
Normal Suhu -66oC 
selama 3 hari 
97 1,53 1,58 
6 Kulkarni 
dkk., (2020) 
Normal Suhu -20oC 
selama 30 hari 
105,03 5,38 5,12 
7 Preethi dkk., 
(2019) 
Normal suhu -15oC 
sampai -20oC 
selama 31 hari 
90,75 1,4 1,54 
8 Sujono dkk., 
(2014) 
Normal suhu -70oC 
selama 90 hari 
121,7 3,90 3,20 
9 Fauziah 
dkk., (2019) 
Normal Suhu frezeer 
selama 30 hari 
72,66 0,321 0,44 
10 Tayal dkk., 
(2017) 
Normal Suhu -20oC 
selama 3 bulan 
90,13 15,13 16,78 
 
 Berikut ini hasil kontrol kualitas pemeriksaan glukosa menggunakan 





















194.67  ± 
2.96 
2,9 1,5 
   Suhu -15oC 
selama 8 
minggu 
194.89  ± 
3.02 
3,0 1,5 







   Suhu -15oC 
selama 8 
minggu 
243.44  ± 
3.91 
3,9 3,9 
2 Khatri dkk., 
(2013) 
Normal Suhu -8oC 
selama 31 hari 
129 6,8 0,05 
3 An dkk., 
(2014) 
Normal Suhu -66oC 
selama 30 hari 
202 6,28 3,11 
4 Kulkarni 
dkk., (2020) 
Normal Suhu -20oC 
selama 30 hari 







5 Preethi dkk., 
(2019) 
Normal suhu -15oC 
sampai -20oC 
selama 31 hari 
148,92 1,48 0,99 
6 Sujono dkk., 
(2014) 
Normal suhu -70oC 
selama 90 hari 
170,1 5,70 3,35 
7 Tayal dkk., 
(2017) 
Normal Suhu -20oC 
selama 3 
bulan 
160,58 3,17 1,97 
 
Pada penelitian ini 
diperlukan kontrol kualitas terhadap 
bahan kontrol pooled sera yang diberi 
variasi penyimpanan dengan menilai 
ketelitian atau presisi. Presisi adalah 
kemampuan untuk memberikan hasil 
yang sama pada setiap pengulangan 
pemeriksaan (Siregar dkk., 2018). 
Koefisien variasi menunjukkan 
presisi suatu pengukuran, semakin 
kecil KV semakin tinggi ketelitian 
instrumen dan metode analitik 
tersebut (Sukorini dkk., 2010). Presisi 
biasanya dinyatakan dalam nilai 
koefisien variasi (CV) yang dihitung 





 x 100% 
 
Pada hasil kontrol kualitas 
pemeriksaan glukosa pada pooled 
sera berdasarkan variasi 
penyimpanan, nilai koefisien variasi 
paling rendah adalah 0,02%, 
koefisien variasi paling tinggi adalah 
16,78%, nilai tengah koefisien variasi 
adalah 3,10%, dan rata-rata nilai 
koefisien variasi adalah 4,29%. 
Berdasarkan Peraturan Menteri 
Kesehatan RI Nomor 43 tahun 2013 
tentang cara penyelenggaraan 
laboratorium yang baik, nilai CV 
maksimum pada pemeriksaan 
glukosa adalah 5%.  
Dari hasil terebut terdapat 
beberapa hasil dengan nilai CV 
melebihi nilai maksimum, hal ini 
dapat dipengaruhi oleh beberapa 
faktor diantaranya pengaruh 
penyimpanan, suhu penyimpanan, 
homogenisasi sebelum pemeriksaan 
dan glikolisis. Adanya kekeruhan 
pada serum dapat mempengaruhi 
absorbansi pengukuran. Proses 
pembuatan pooled sera dapat pula 
mempengaruhi hasil pemeriksaan, 
proses sentrifugasi yang kurang serta 
adanya kontaminasi merupakan hal 
yang tidak dapat dihindari namun 
dapat ditekan seminimal mungkin 
(Mahardika dkk., 2016).  
Tanpa zat penghambat, 
glikolisis akan tetap terjadi meskipun 
sampel darah telah dikeluarkan dari 
dalam tubuh, hal tersebut dikarenakan 
adanya eritrosit, leukosit dan juga 
kontaminasi dari bakteri yang akan 
menyebabkan kadar glukosa menurun 
(Assyifa, 2016). Terjadi penurunan 
kadar glukosa setelah penyimpanan 
selama 30 hari pada pool serum 
maupun serum control (Muslim dkk., 
(2015). 
Pada hasil kontrol kualitas 
pemeriksaan kolesterol pada pooled 
sera berdasarkan variasi 
penyimpanan, nilai koefisien variasi 
paling rendah adalah 0,05%, 
koefisien variasi paling tinggi adalah 





adalah 1,94%, dan rata- rata nilai 
koefisien variasi adalah 2,07%. 
Berdasarkan Peraturan Menteri 
Kesehatan RI Nomor 43 tahun 2013 
tentang cara penyelenggaraan 
laboratorium yang baik, nilai CV 
maksimum pada pemeriksaan 
kolesterol adalah 6%. Dapat 
disimpulkan bahwa hasil kontrol 
kualitas pemeriksaan kolesterol pada 
pooled sera dengan penyimpanan 
yang bervariasi memenuhi syarat 
karena tidak melebihi batas CV 
maksimum. Dalam penelitian 
Handayati dkk., (2014) menjelaskan 
bahwa kolesterol merupakan analit 
dalam serum yang cukup stabil. 
Penelitian ini menjelaskan 
bahwa kontrol kualitas serum yang 
dikumpulkan atau pooled sera 
sebagai alternatif pengganti kontrol 
komersial dapat digunakan karena 
memiliki biaya yang relatif rendah 
untuk mempertahankan perencanaan 
kualitas reguler di laboratorium 
klinis. Stabilitas sebagian besar 
parameter biokimia dalam serum 
yang dikumpulkan lebih baik dan 
gangguan efek matriks akan lebih 
rendah jika dibandingkan dengan 
kontrol komersial (Kulkarni dkk., 
2020). Serum kontrol kualitas buatan 
sendiri yang digunakan untuk menilai 
kualitas cukup baik dan setara dengan 
bahan kontrol kualitas komersial 
(Preethi dkk., 2017).  
Tidak ada perbedaan yang 
bermakna terhadap hasil validasi 
pemeriksaan kadar glukosa dan 
kolesterol menggunakan bahan 
rujukan sekunder setelah disimpan 90 
hari pada ± -70oC. Hal ini 
menunjukkan bahwa bahan rujukan 
sekunder setelah disimpan 90 hari 
pada suhu -70oC dapat digunakan 
sebagai pengganti bahan rujukan 
komersial untuk validasi pemeriksaan 
laboaratorium klinik. Hasil penelitian 
ini membuktikan bahwa pool serum 
dapat digunakan untuk validasi 
pemeriksaan laboratorium kimia 
klinik. Artinya laboratorium klinik 
dapat menggunakan serum pasien 
sisa pemeriksaan untuk 
menggantikan serum kontrol 
komersial (Sujono dkk., 2014). 
Keuntungan dari penggunaan 
pooled sera sebagai alternatif bahan 
kontrol dari serum kumpulan ini 
antara lain: mudah didapat, murah, 
bahan berasal dari manusia, tidak 
perlu dilarutkan (rekonstusi), dan 
laboratorium mengetahui asal bahan 
kontrol. Sedangkan kekurangannya 
yaitu memerlukan tambahan waktu 
dan tenaga untuk membuatnya, harus 
membuat kumpulan khusus untuk 
enzim, cara penyimpanan mungkin 
sukar bila kondisi suhu -70°C (deep 
freezer) tidak ada atau terlalu kecil, 
dan analisis stastitik harus dikerjakan 
tiap 3 - 4 bulan (Permenkes RI, 2013). 
 
D. Simpulan 
Menurut hasil dan 
pembahasan yang telah dijelaskan 
tersebut, simpulan pada penelitian ini 
yaitu sebagai berikut 
a. Hasil penelusuran literatur 
diketahui bahwa terdapat 
beberapa hasil kontrol kualitas 
pemeriksaan glukosa 
menggunakan pooled sera yang 
memiliki nilai CV% tidak 
memenuhi syarat, yaitu pada level 
normal sebesar 9,4% dengan 
penyimpanan suhu -7 oC sampai -
4oC selama 8 minggu, dengan 
penyimpanan suhu frezeer selama 
30 hari sebesar 5,4%, dengan 
penyimpanan suhu -20oC selama 





penyimpanan suhu -20oC selama 
3 bulan sebesar 16,78%. 
Sedangkan pada level abnormal 
sebesar 6,0% dengan 
penyimpanan suhu -7 oC sampai -
4oC selama 8 minggu. 
b. Hasil penelusuran literatur 
kontrol kualitas pemeriksaan 
kolesterol menggunakan pooled 
sera pada beberapa variasi 
penyimpanan memiliki nilai 




Bahan kontrol pooled sera 
dapat semakin banyak diterapkan di 
berbagai laboratorium di seluruh 
dunia khususnya di Indonesia yang 
mana aplikasi ini belum banyak 
diterapkan. Untuk menguji kestabilan 
pooled sera sebagai bahan kontrol 
pengganti bahan kontrol komersial 
juga dapat diterapkan dengan 
parameter uji yang lebih bervariasi. 
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